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9. Zeskanuj cały obszar szczęki zgodnie z wytycznymi.

CBCT - Skanowanie anatomii
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Podczas korzystania ze skanera wewnątrzustnego można 

zastosować istniejącą protezę pacjenta, ale tylko wtedy, 

gdy jest już w idealnej relacji i pozycji. Za pomocą skanera 

wewnątrzustnego należy ją zeskanować wraz z otaczającymi 

powierzchniami anatomicznymi i wyeksportować w tym samym 

układzie współrzędnych, co poprzedni skan podłoża.

W przypadku użycia skanera stacjonarnego proteza musi być 

prawidłowo zamocowana na modelu gipsowym, zeskanowana 

z otaczającymi powierzchniami i wyeksportowana jako STL, 

w tym samym układzie współrzędnych, co anatomiczny model 

sytuacyjny.

STL - Skanowanie anatomii
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