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Protokét MGUIDE
Wykonanie Modeli i Wax-Up

Zeby, wypetnienia i zamki wychodzg odksztatcone na
badaniach tomograficznych, dlatego na podstawie
samych zdje¢ CBCT nie jest mozliwe opracowanie
szablonu MGuide opartego na zebach.

Do wykonania precyzyjnego szablonu wymagany jest
model biezgcej anatomii jamy ustnej pacjenta oraz
model Wax-Up ostatecznego rozwigzania
protetycznego do wykonania skanu optycznego
w wysokiej rozdzielczosci.

Skany w formacie pliku .stl zostang wykorzystane
w programie MSOFT Virtual Planning Software.
Procedura pracy MGuide wymaga wykonania
modelu oraz Wax-Up zgodnie z ponizszym
protokotem.

Protokot cyfrowy wykonania Modeli i Wax-Up

Wykonaj skan wewnatrzustny  pacjenta, postepujgc
zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do skanera
wewnatrzustnego wg procedury skanowania. Upewnij sie,
ze wszystkie istotne dane s3 uchwycone w skanach,
zaréwno fuku, jak i zgryzu.

Skanery wewnatrzustne zapewniajg najwyzszy poziom
dokfadnosci.

Nalezy poda¢ nazwisko klinicysty i kod pacjenta na
modelach w pliku .stl, a nastepnie przestaé pliki do Medif
wedtug preferowanej metody (WeTransfer, Dropbox itp.).
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Protokot konwencjonalny wykonania Modeli i Wax-Up

Wysokiej jakosci Model i Wax-Up

Jakos$¢ wycisku i odlewu gipsowego ma kluczowy wptyw
na dopasowanie szablonu chirurgicznego MGuide
opartego na obecnym uzebieniu. Nalezy zatem stosowaé
odpowiedni i stabilny materiat do wyciskéw (np. polieter,
silikon).

* Nalezy korzystac tylko z aktualnego odlewu gipsowego
(najdalej tygodniowego), poniewaz pozycje zebodw mogg
sie zmieniac z czasem.

* Model powinien by¢ nienaruszony. Naprawione
modele, modele z odtamanymi czesSciami zebdéw lub
bfony Sluzowej, modele z pecherzykami powietrza
w zebach Ilub btonie S$luzowej, a takze modele
z wycieciami laboratoryjnymi nie mogg by¢ wykorzystane.
* Odlew szczeki powinien zawiera¢ cate podniebienie,
a takze guzowatosci (obszary za zebami trzonowymi
w zuchwie), dla odpowiednio dobrej stabilnosci. Nalezy
uwzgledni¢ jak najwiecej informacji o tkankach miekkich.
» Wax-up nalezy wykona¢ na wczesniej skanowanym
modelu.

= Wax-up powinien by¢ tak dokfadny jak ostateczne
rozwigzanie protetyczne.

Wymiary

Nalezy wykonaé odlew modelu catej szczeki lub zuchwy.
Model powinien byé wystarczajgco duzy. Jednoczes$nie
maksymalne wymiary odlewu gipsowego nie powinny
przekracza¢ wysokosci 50 mm i szerokosci 90 mm,
aby ufatwic¢ proces skanowania optycznego. Zaleca sie
réwniez wykonanie solidnej podstawy, aby zapobiec
ewentualnym peknieciom modeli np. w czasie
transportu.




Ekstrakcja zeba

System MGuide umozliwia zaprojektowanie i wykonanie
szablonu chirurgicznego przed ekstrakcjg zeba. Pozwala
to na natychmiastowe i doktadne wszczepienie implantu
w miejsce zebodotu. Aby byto to mozliwe nalezy usungc
na modelu wszystkie zeby planowane do ekstrakcji przed
skanowaniem. Skan modelu z zebami przeznaczonymi do
ekstrakcji mozna wykorzystac jako Wax-Up.

Przesytanie danych
= Zeskanowane modele nalezy przesta¢ do Medif np. za
pomocy www.wetransfer.com na adres:
digital@medif.com

* Prosimy o petne i jasne oznaczenie przestanych danych
nazwiskiem lekarza i kodem pacjenta.

* Przesytajgc modele w celu skanowania prosimy o ich
dobre zabezpieczenie, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
transportu.

* Odlewanie modeli z przestanych wyciskdw, projekt
i przygotowanie Wax-Up, skanowanie modelu i Wax-Up
nie jest wliczone w cene ustugi przygotowania szablonu
MGuide.

UWAGA! Laboratorium, w ktérym bedzie wykonywany
Wax-Up, potrzebuje rowniez wycisku zebdéw
przeciwstawnych oraz rejestracji zwarcia.

Masz pytania?

Skontaktuj sie z nami:

MEDIF sp. z 0.0. sp.k.

ul. Piaskowa 4 lok. U4,

01-067 Warszawa

digital@medif.com

tel. (+48) 22 3387050, tel. kom. (+48) 695 129 089



